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реагентов расположена на сайте 
www.amplisens.ru 

 
 

 
 

Краткое руководство 
 

комплект реагентов  
«АмплиСенс® МАГНО-сорб-УРО» 

 

 

Форма 2 REF  К4-2182-100 

 
 
 
 
 

 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора,  
Российская Федерация, 111123,  
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А 
г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3А, стр. 6 
тел. (495) 974 9642,  
е-mail: amplisens@pcr.ru 

 

 
 

VER  20.01.22 

 

  

 
ВНИМАНИЕ! Краткое руководство предназначено для удобства работы с комплектом реагентов в 
лаборатории и может быть использовано только после детального ознакомления с инструкцией по 
применению данного комплекта реагентов. 
 
 
 
 

Объем исследуемого материала: 

Около 100 мкл лизированного клеточного осадка 

Исследуемый материал: 

соскоб эпителия со слизистой оболочки цервикального канала, взятый в транспортно-фиксирующую 
спиртосодержащую среду для жидкостной цитологии 

Контроли:  

Внутренний контроль (ВКО) – в каждом образце (если предусмотрено для проведения исследования). 
Для каждой группы экстрагируемых образцов – отрицательный (ОК) и положительный (ПК) контроли экстракции 
(если предусмотрено для проведения исследования) 

 

Допускается изменение объемов ВКО, ОКО, ПКО, объема элюции в соответствии с инструкцией к используемому 
набору реагентов для проведения амплификации. 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ, ОТМЫВКА И ЛИЗИС ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Концентрирование эпителиальных клеток 

Способ первый 

       

- образец интенсивно встряхнуть;  
- оставить на 30 мин при 18-25 °С; 
- перенести 1 мл осадка в новую пробирку; 
- центрифугировать 5 мин при 12 тыс g;  
- удалить надосадочную жидкость, оставив не более 100 мкл 

осадка с надосадочной жидкостью 

Способ второй 

       

- образец интенсивно встряхнуть;  
- перенести 1,0-2,0 мл клеточной взвеси в новую пробирку; 
- центрифугировать 5 мин при 12 тыс g; 
- удалить надосадочную жидкость, оставив не более 100 мкл 

осадка с надосадочной жидкостью 

Отмывка и лизис эпителиальных клеток: 

Образец/реагент Объем Действие 

МУКОЛИЗИН  1000 мкл добавить в каждую пробирку  

при наличии 
слизи в 
образцах 

    

- закрыть крышки, перемешать на вортексе;  
- поставить пробирки в штатив на 30 мин 

(если видна нерастворившаяся слизь, 
перемешать на вортексе и поставить в 
штатив еще на 10–15 мин);  

- центрифугировать 2 мин при 10 тыс g; 
- удалить надосадочную жидкость, оставив 

100-200 мкл осадка 

PBS-буфер 1000 мкл добавить в каждую пробирку 

     

- закрыть крышки, перемешать на вортексе;  
- центрифугировать 2 мин при 10 тыс g;  
- удалить надосадочную жидкость 

Цитолизин 100 мкл добавить в каждую пробирку 

      

- ресуспендировать пипетированием; 

- закрыть крышки, перемешать на вортексе;  
- инкубировать 1 ч при 60 ºС 
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ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ЛИЗИРОВАННЫХ КЛЕТОЧНЫХ ОСАДКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАГНИТНЫХ 
ШТАТИВОВ ВРУЧНУЮ 

В отдельной пробирке подготовить смесь: 

Компонент Объем, мкл Обозначения 

ВКО (если предусмотрено) 10х(N+К+1) N – количество исследуемых образцов; 
К – количество контролей экстракции; 
1 – запас на один образец 

См. инструкцию к 
используемому 
набору реагентов 
для амплификации 

Компонент А-1 10х(N+К+1) 

Магнетизированная силика 10х(N+К+1) 

Внести в пробирки: 

Образец/реагент Объем Действие 

Смесь: ВКО, компонент А-1, 
магнетизированная силика 

30 мкл или  
20 мкл (если 

ВКО не 
используется) 

добавить в пробирки с лизированным 
клеточным осадком и в пробирки для ОК 
и ПК См. инструкцию к 

используемому 
набору реагентов 
для амплификации 

Лизирующий раствор МC-УРО 450 мкл 
добавить в пробирки с лизированным 
клеточным осадком и в пробирки для ОК 
и ПК 

ОКО 100 мкл добавить в пробирку для ОК 

ПКО (если предусмотрено) 100 мкл добавить в пробирку для ПК 

Все пробирки с исследуемыми и контрольными образцами: 

    

- закрыть крышки, перемешать на вортексе; 
- поместить в термостат на 10 мин при 60 °С; 
- перемешать, осадить капли, поставить в магнитный штатив 

на 2 мин;  
- открыть крышки, осторожно удалить надосадочную жидкость 

Раствор для отмывки 4 200 мкл добавить в каждую пробирку 

  

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить 
капли;  

- поставить в магнитный штатив на 1 мин; 
- открыть крышки, осторожно удалить надосадочную жидкость;  
- высушить осадок 5 мин при 60 °С (допускается увеличение 

времени до 10 мин) 

Буфер для элюции B 100 мкл добавить в каждую пробирку  

      

- закрыть крышки, перемешать на вортексе;  
- поместить в термостат на 5 мин при 60 °С, через 2 мин 

перемешать на вортексе; 
- осадить капли, поставить в магнитный штатив на 2 мин 

Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК 

ВНИМАНИЕ! Отбор очищенной ДНК осуществляется, не снимая пробирок с магнитного штатива.  
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ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ЛИЗИРОВАННЫХ КЛЕТОЧНЫХ ОСАДКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

Экстракция с помощью магнитоперемешивающих станций (например, Auto-Pure 96 (Hangzhou Allsheng Instruments 
Co.,Ltd., Китай), KingFisher Flex (Thermo FS, Финляндия), или аналогичные).  
Для экстракции следует использовать только протоколы, расположенные на сайте amplisens.ru. 

Внести в лунки планшетов: 

Реагент Объем Действие 

Лизирующий раствор МC-УРО 450 мкл в планшет с глубокими лунками 

Раствор для отмывки 4 200 мкл в планшет с глубокими лунками 

Буфер для элюции B 100 мкл в планшет для элюции 

В отдельной пробирке подготовить смесь: 

Компонент Объем, мкл Обозначения 

ВКО (если предусмотрено) 10х(N+К+1) N – количество исследуемых 
образцов; 
К – количество контролей экстракции; 
1 – запас на один образец 

См. инструкцию к 
используемому 
набору реагентов 
для амплификации 

Компонент А-1 10х(N+К+1) 

Магнетизированная силика 10х(N+К+1) 

Внести в лунки планшета с лизирующим раствором МС-УРО: 

Образец/реагент Объем Действие 

Смесь: ВКО, компонент А-1, 
магнетизированная силика 

30 мкл или  
20 мкл (если ВКО  
не используется) 

добавить во все лунки  

См. инструкцию к 
используемому 
набору реагентов 
для амплификации 

Исследуемые образцы 
весь объем 

лизированного 
клеточного осадка 

добавить в лунки для исследуемых 
образцов 

ОКО 100 мкл добавить в лунки для ОК 

ПКО (если предусмотрено) 100 мкл добавить в лунки для ПК 

Установить планшеты в прибор, запустить экстракцию ДНК 

По завершении экстракции планшет для элюции содержит очищенную ДНК 

 

 

 

 


